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WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SWZ

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamdwien Publicznych
(tj. Dz. U. 22019r. poz. 2019 ze zm.) Zespot Opieki Zdrowotnej informuje o ztozonych do Specyfikacji Warunkow
Zamowienia zapytaniach, postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, znak sprawy
Zn_2021_03, pod nazwg: Sukcesywna dostawa oblozef, materialow szewnych, materiatéw do sterylizacji na
potrzeby Bloku Operacyjnego.. Zamawiajacy przekazuje do publicznej wiadomosci tre$¢ zapytan wraz z

wyjasnieniami Zamawiajacego, ktore stanowig integralng czes¢ SWZ.

Ad pakiet V

Zapytanie 1:

Ze wzgledu na fakt, ze klipsy sg implantami i podlegaja szczegdlnej ewidencji w kartotece pacjenta i ksigzce
operacyjnej, wnosimy o potwierdzenie, ze zaoferowane w poz. 1-4 klipsy maja by¢ wyposazone w samoprzylepne
naklejki do kartoteki pacjenta okreslajace co najmniej: nazwe klipsa, nazwe producenta, numer katalogowy, nr
serii, dat¢ waznosci, naklejki dotaczone do kazdego zasobnika klipsow.

Dokumentowanie zatozonych klipsow w kartotece pacjenta jest niezbgdne ze wzgledu na mozliwe pozniejsze
badania w rezonansie magnetycznym MRI i koniecznos¢ wystawiania zaswiadczen dla pacjentow o

dopuszczalnosci takich badan.

Odpowied?: Zamawiajacy potwierdza wymog.

Zapytanie 2:
Ze wzglgdu na dostepnos¢ na rynku réznych typéw wkladow jednorazowych do ssaka prosimy o okreslenie, czy
oferowane w poz. 7 i 8 wkfady jednorazowe majg by¢ kompatybilne z systemem (pojemnikami wielorazowymi i

uchwytami) Serres?



Odpowied?: Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze asortyment z pozycji 7 i 8 pakiet V ma by¢ kompatybilny z

systemem Serres.

Zapytanie 3:
Prosimy o doprecyzowanie, czy dreny do ssaka oferowane w pozycji 9 majg by¢ sterylne, o $rednicy wewn.
7mm i wyposazone z jednej strony w zakonczenie proste a z drugiej w doklejany tacznik typu lejek (zenski

elastyczny).

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze dreny do ssaka oferowane w pozycji 9 majg by¢ sterylne, o Srednicy
wewn. 7mm i wyposazone z jednej strony w zakonczenie proste a z drugiej w doklejany tacznik typu lejek

(zenski elastyczny).

Zapytanie 4:
Prosimy o doprecyzowanie, czy dreny do ssaka oferowane w pozycji 10 majg by¢ sterylne o $rednicy wewn.
6mm i wyposazone z jednej strony w doklejany tacznik typu lejek (zenski elastyczny) a z drugiej w tacznik

stozkowy schodkowany wyposazony w ostonke chroniaca dren przed zabrudzeniem

Odpowieds: Zamawiajacy potwierdza, ze dreny do ssaka oferowane w pozycji 10 majg by¢ sterylne o $rednicy
wewn. 6mm i wyposazone z jednej strony w doklejany facznik typu lejek (zenski elastyczny) a z drugiej w tacznik

stozkowy schodkowany wyposazony w ostonke chronigca dren przed zabrudzeniem
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